HOME

Deliver Bolus

Medtronic

>

Aktualizacia softvéru
mobilného ovladaca B,
pomocou siete Wi-Fi

Priprava iy, .

THERAPY DETAILS

Napajanie: Pred instalaciou aktualizacii sa uistite, Zze mobilny ovlddac je zapojeny do elektrickej
siete alebo ma viac ako 35 % kapacity, a Ze vas komunikétor je dostupny a nabity.

Wi-Fi: Uistite sa, Ze pouzivate déveryhodnu siet Wi-Fi, napriklad od vasho poskytovatela siete v
domécnosti. Skér ako zaénete, majte k dispozicii ndzov a heslo na prihlasenie do siete Wi-Fi.

Cas: V zavislosti od intenzity siete mdZe tento proces trvat az 30 minut.
Model mobilného ovladaca: Pomocou obrazkov nizsie zistite, ktory model mobilného ovlddaca

vlastnite. Mobilny ovlddac¢ Samsung J3 mé v strede dolnej Casti fyzické tlac¢idlo domovske;j
obrazovky

SAMSUNG

Fyzické
tlacidlo

g domovskej
( obrazovky

Samsung A10e Samsung J3

Ak mate mobilny ovldda¢ Samsung Ak méate mobilny ovldada¢ Samsung
A10e, postupujte podla pokynov na J3, postupujte podla pokynov na
strane 3. strane 10.

Informacie tykajlce sa ovladaca Sam- Informacie tykajuce sa ovladac¢a Sam-

A10e sa zobrazia kliknutim sem J3 sa zobrazia kliknutim sem
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Pokyny pre mobilny ovlada¢ Samsung A10e

Cast 1: Pripojenie k sieti Wi-Fi

. Tuknite na polozku Connections
Tuknite na ikonu Settings (Nastavenie) na domovskej

e R (Pripojenia).
obrazovke mobilného ovlddaca. Pol
405 H@F - &
Settings
a0
Connections
, Wi-Fi, Bluetooth, Data usage, Airplane i
Sound d vibrati
) oo moda Regtonervolume
Medtroni.c Notifications
Block, Allow, Do not disturb
Settings Strucna Display
vodnd prit. Brightness, Home screen
Tapety a témy
Tapety, temy, ikony
Lock screen
1l @] <

N3ajdite siet Wi-Fi, tuknutim na prepinac ho zapnite a jeho
farba sa zmeni na modrd

0 Tuknite na bezdrétovd siet, ktord chcete pouzit.

e Tuknite na moznost Connect (Pripojit)



Pokyny pre mobilny ovlada¢ Samsung A10e

** Pokyny MUSIA byt dodrzané v uvedenom poradi **

r

Cast 2: Aktualizacia aplikacii

0 Vratte sa na domovsku obrazovku. e Z domovskej obrazovky prejdite do zasuvky s
aplikaciami.

406 @ & @ Foal i
< Connections Q
Wi-Fi

mdtmobile 0
Bluetooth O

On

Airplane mode
ff calling, messaging, and Mobilk
t

Data usage

Mobile Hotspot and Tethering

Medtronic
More connection settings O B:ﬂ
A

Settings Struéna

Looking for something else? Gvodnd pri.

Location

. 3]

e Tuknite na aplikaciu Hub.

(Ikona aplikacie Hub sa moze lisit v zavislosti od vasho mobilného ovladaca.)

c®00

Moje sibory  myPTM*  Obchod Play

Pa Setting:




Pokyny pre mobilny ovlada¢ Samsung A10e

Potiahnutim prstom nadol na ob-

razovke Apps (Aplikacie) obnovte
aplikacie uvedené v aplikacii Hub.

V Casti Categories (Kategdrie) vyberte moznost
All Apps (Vsetky aplikacie). Mozno budete mu-
siet rolovat na spodnu cast obrazovky.

o 4086 QT HE Sak
Apps a6 Apps Qe

Recommended O

Recommended

......

Adabe Acrobat Quisk Start
eader. PDF Vi.. G

r (\ e m mE mE ®m ®mE ®m ®m >
-« M Fen
= ' — ~
Cr
Cortser e
Categories Categorles
Mobile Apps Mobile Apps
H =] b4 =]
. Farvou prd Farv.
mn 0 < n Q <

Vyhladajte aplikaciu Patient Data Service a tuknite na moznost UPDATE (AKTUALIZOVAT).

(Nasledne uZ netukajte na moznost OPEN (OTVORIT), inak sa otvori predchddzajica verzia
aplikacie.)

Patient Data Service A
13.5MB |V 1.0.947 (e withiebandY

Vyhladajte aplikaciu Medtronic Communication Manager a tuknite na moznost UPDATE (AK-
TUALIZOVAT).

(Nasledne uZ netukajte na moznost OPEN (OTVORIT), inak sa otvori predchadzajica verzia
aplikacie.)

Medtronic

— N\
Communication [ UPDATE l m

14.4MB |V 1.0.1325 N

Vyhladajte aplikaciu myPTM a tuknite na moznost UPDATE (AKTUALIZOVAT).

(Nésledne uz netukajte na moznost OPEN (OTVORIT), inak sa otvori predchadzajiica verzia
aplikacie.)

myPTM™
40.3 MB |V 2.0.3155 [m

o Pockajte 2 minuty na dokoncenie aktualizacii.



Pokyny pre mobilny ovlada¢ Samsung A10e

Tuknite na ikonu konta v pravom hornom rohu.
Pismena v ikone konta sa mézu pre vas mobilny ovldadac

Tuknite na Sipku spat v la-
vom hornom rohu.

e
lisit.
4090 % & i & 409 @ % (& Feail
All Apps Apps Q6
Adobe Acrobat Reader: e m ® &®m )
PDF Viewer, Editor & OPEN Recommended

V 26.6.3.46360

Adobe Acrobat Quick Start
Reader: PDF Vi Guide

Content - Workspace ONE
V 26.06.0.130

Medtronic
Communication Manager
14,4 MB |V 1.0.1325

Y )
-—

Content - Web -
Workspace ONE  Workspace ONE

Patient Data Service

13,5 MB| V 1.0.947 OPEN

Quick Start Guide
107,6 MB |V 1.1.0

-
o
L]

Sl

n Web - Workspace ONE
o  V26.05.0.4088 Categories
myPTM™ All Apps
40,3 MB|V20.3155
Mobile Apps
[ 7] =
o =]
Apps For You
1 (@] <

@)

@ Tuknite na moznost This De- @ Rolujte na spodnu cast obrazovky a tuknite na moznost

vice (Toto zariadenie). Sync device (Synchronizovat zariadenie). V spodnej
Casti obrazovky sa zobrazi sprava Checking for updates
409 @ % (& ool 8 (Hl’adaju Sa apllkéCIe) 410 @5 [ Feal @
4100 %M Foal @
&« Account €& This Device
& This Device -
, " = =m > N e " ® =m > Last seen: 29. 7. 2026 4:10 PM
Last seen:29. 7. 2026 4:10 PM
Enrollment
Enrollment
RF8T50JLAZR RF8T50JLAZR compii Compliance
pliance
RF8TS0JLAZR@neurc.medtronic.com
Network
Network
O Two Factor Authentication
Profiles
Profiles
B This Device Messages Messages
Preferences Preferences
Support
Managed Apps Managed Apps

Select Theme

Get Help

Syncing sends latest device information and
receives latest updates from IT administrator

About

© ©®© ¢ O

Checking for updates

I o < If 0 <
I @) <



Pokyny pre mobilny ovlada¢ Samsung A10e

Prejdite spat do hornej casti obrazovky a skontrolujte, ¢i sa ddtum a cas polozky Last
seen (Naposledy zobrazené) aktualizovali na aktualny datum a cas. Ak sa tieto Udaje

neaktualizovali, zopakujte krok 13.
410 @ ¢ [d el @

< This Device

samsung SM-A102U1
® Enrolled

® Compliant

® Connectivity Normal
Work Managed

Samsung SAFE 6 ELM
KNOX 3

Last seen: 29. 7. 2026 4:10 PM

Enroliment

Compliance

Network

Profiles

Messages

Preferences

Managed Apps

1 O <



Pokyny pre mobilny ovlada¢ Samsung A10e

Cast 3: Kontrola, ¢i su aplikacie aktualizované

Pri pripajani

pumpy postupujte
podla pokynov na
obrazovke, az kym sa
nezobrazi domovska
obrazovka.

Vrétte sa na domovsku e Tuknite na aplikaciu
obrazovku. myPTM .

20T & e
< This Device

samsung SM-A102U1

® Enrolled

® Compliant
® Connectivity Normal
Work Managed

Samsung SAFE 6 ELM
X3

Uistite sa, Zze vas
komunikator je
zapnuty a umiestneny
priamo nad pumpou.

Last seen: 29. 7. 2026 4:10 PM

Enroliment
Compliance
Network
Profiles Medtronic
Messages Q %
Settings Struénd
Gvodné prir..
Preferences
Managed Apps
1l | @] | <
a Tuknite na ikonu ponuky v Ia- e Tuknite na moznost About
vom rohu obrazovky. (Informécie).
411 @2 Q@ -
DOMOV .
Medtronic
Podat bolus
=F  Navody

(i} Podrobnosti
o terapii

j=3
’ 1 Informacie

Opatovna
synchronizacia

—
A
% Spravy
©

7 zostavajlcich
bolusov

Pérovanie

PODROBNOSTI O TERAPII




Pokyny pre mobilny ovlada¢ Samsung A10e

Ak sa Cisla verzii zhoduju, aktualizacia sa
Uspesne dokoncila a mobilny ovlddac
mdZete pouzivat ako zvycajne.

Skontrolujte, ¢i sa zobrazuju nasledujtce
udaje:

a. Version (Verzia): 2.0.3155

b. Communication Manager: 1.0.1325 Ak sa niektoré ¢&isla verzii nezhoduju, vratte

c. Patient Data Service: 1.0.947 sa na krok Cast 2: Aktualizacia aplikacii
AL R i 4 a podla potreby znova aktualizujte verzie

INFORMACIE aplikacif.

MOBILNY OVLADAC

Aktualizacia dokoncéena

APLIKACIA

Nazov: Aplikacia myPTM™

Model: A820

Verzia: 2.0.3155

Communication Manager: 1.0.1325
Patient Data Service: 1.0.947

(01)00763000632793(10) 2.0.3155
Informacny kéd funkcie:

MOBILNY OVLADAC

Sériové Cislo: RF8T50JLAZR
Model: samsung SM-A102U1
Verzia OS: Android 9

(13

www.medtronic.com/patientimplantinfo
www.medtronic.com/manuals




Pokyny pre mobilny ovldada¢ Samsung J3

Cast 1: Pripojenie k sieti Wi-Fi

Tuknite na ikonu Settings (Nastavenie) na domov-
skej obrazovke mobilného ovladaca.

3 N{ © 78% 1 2:25 PM

Medtronic

o

Settings

N3ajdite siet Wi-Fi, tuknutim na prepinac ho zapnite a jeho
farba sa zmeni na modru

a Tuknite na bezdrotov siet, ktorl chcete pouzit.

e Tuknite na moznost Connect (Pripojit)

Tuknite na polozku Connections
(Pripojenia).

2} B NE O 78%4M 2:25 PM

SETTINGS Q

Connections

gjy  Solrdsandiiontion
NotFﬂFafions
Display
Adyahced fe?tures
Udr?ba zar‘iadenia‘

Apps

Lock screen and security

Cland and arcnninte

10



Pokyny pre mobilny ovldada¢ Samsung J3

** Pokyny MUSIA byt dodrZané v uvedenom poradi **

Cast 2: Aktualizacia aplikacii

Stlacenim tlac¢idla domovskej
obrazovky sa vratte na domovsku

obrazovku.

e Tuknite na aplikaciu Hub.

BN TO 78% 1@ 2:26 PM

Q_ Hl'adat aplikacie

> @606

Adobe Commun Content Galéria
Acrobat icator Upda...

&6 0O

Hub Moje siubory myPTM™ Patient Data

Service

g o

Play Store Settings Web

Medtronic

Z domovskej obrazovky prejdite do
zasuvky s aplikaciami.

: Medtronic
&

myPTM™
soe
soe

Settings

11



Pokyny pre mobilny ovldada¢ Samsung J3

Potiahnutim prstom nadol na ob- V casti Categories (Kategdrie) vyberte moznost
razovke Apps (Aplikacie) obnovte All Apps (Vsetky aplikacie). Mozno budete mu-
aplikacie uvedené v aplikacii Hub. siet rolovat na spodnu cast obrazovky.
Apps a®
& £ X1 TO77%a228PM
Apps a@
Recommended
New O
"l e Q
conie || Petampsa || e JLCILIED Hub
Recommended
Categories
o
e Mobile Apps
Recommended
o =] —
P Forvou 1 E
Apps For You

12



Pokyny pre mobilny ovldada¢ Samsung J3

®

Vyhladajte aplikaciu Intelligent Hub a fuknite na moznost UPDATE (AKTUALIZOVAT).
Ak sa tato aplikacia nenachadza v zozname, nie je potrebné ziadna aktualizacia. Prejdite na

krok 7.
(Nasledne uz netukajte na moznost OPEN (OTVORIT), inak sa otvori predchadzajica verzia
aplikacie.)

Intelligent Hub - e
| Workspace ONE L
“ 97.2 MB | V 24.04.0.127

Vyhladajte aplikaciu Patient Data Service a tuknite na moznost UPDATE (AKTUALIZOVAT).
(Nésledne uz netukajte na moznost OPEN (OTVORIT), inak sa otvori predchadzajica verzia
aplikacie.)

Patient Data Service

Vyhladajte aplikaciu Medtronic Communication Manager a tuknite na moznost UPDATE (AK-
TUALIZOVAT). )

(Néasledne uz netukajte na moznost OPEN (OTVORIT), inak sa otvori predchadzajuca verzia
aplikacie.)

Medtronic
Communication UPDATE

144 MB|V 1.0.1325

Vyhladajte aplikaciu myPTM a tuknite na moznost UPDATE (AKTUALIZOVAT).
(Nasledne uz netukajte na moznost OPEN (OTVORIT), inak sa otvori predchadzajuca verzia
aplikacie.)

myPTM™
40.3 MB |V 2.0.3155 UPDATE

Pockajte 2 mindaty na dokoncenie aktualizacii.

13



Pokyny pre mobilny ovldada¢ Samsung J3

Tuknite na Sipku spat v la- @ Tuknite na ikonu konta v pravom hornom rohu.
vom hornom rohu. Pismena v ikone konta sa m6zu pre vas mobilny ovlddac
IiSit.

[} BN} T OT78%@2:34 PM [} 28 T O 78%0 2:34PM

All Apps Apps Q

Hub
94,9 MB | V 24.04.0.127

o

Q
Medtronic 1\ . @
Ci ication M
e L

Medtronic Patient Data myPTM™
. . Communicatio... Service
Patient Data Service

13,5MB |V 1.0.947

myPTM™
40,3 MB | V 2.0.3155

Recommended

@ Wl [

Y
-
H =
Tuknite na moznost This Rolujte na spodnu ¢ast obrazovky a tuknite na moznost
Device (Toto zariadenie). Sync device (Synchronizovat zariadenie). V spodnej

Casti obrazovky sa zobrazi sprava Checking for updates
(Hladaju sa aplikacie).

B 3R T O 78%0L2:34 PM [} %8 T O 78%012:34 PM 8t T O 78%@2:35 PM
€« Account € This Device € This Device
L I I | ) L I I | )
. ° .
@ Compliance Compliance
Network Network
RF8KC148Q0V RF8KC148Q0V
RF8KC148Q0V@neuro.medtronic.com Profiles Profiles
O Two Factor Authentication Messages Messages
B This Device Preferences Preferences
Managed Apps Managed Apps
G Support
@ Get Help .
Sync device Sync device
@ About Syncing sends latest device mformatiqn and Syncing sends latest device information and
receives latest updates from IT administrator
Checking for updates

14



Pokyny pre mobilny ovldada¢ Samsung J3

Prejdite spat do hornej casti obrazovky a skontrolujte, ¢i sa ddtum a cas polozky Last
seen (Naposledy zobrazené) aktualizovali na aktualny datum a cas. Ak sa tieto Udaje
neaktualizovali, zopakujte krok 14.

) BN T O 78%M@2:35PM

< This Device

samsung SAMSUNG-SM-J327A
® Enrolled

® Compliant

® Connectivity Normal

Samsung SAFE 5 ELM
KNOX 2

Last seen: 30.7.26 2:36 PM

Enrollment

Compliance

Network

Profiles

Messages

Preferences

15



Cast 3: Kontrola, ¢i su aplikacie aktualizované

Stlacenim tla¢idla domovske;j e Tuknite na aplikaciu myPTM 9

obrazovky sa vratte na
domovskUl obrazovku.

Tuknite na ikonu ponuky v I'a-

vom rohu obrazovky.

BN T O 77%02:37 PM

DOMOV

Podat bolus

>

10 zostavajucich
bolusov

PODROBNOSTI O TERAPII

BN T O T77%M@ 2:35PM

Medtronic
&

Settings myPTM™

Tuknite na moznost About

(Informécie).

"o PN TOT7%@2:37PM

Medtronic

=%  Navody

0 Podrobnosti
o terapii

il Informacie

Opétovna
synchronizacia

VA
A
% Spravy
O

Parovanie

Pri pripajani

pumpy postupujte
podla pokynov na
obrazovke, az kym sa
nezobrazi domovska
obrazovka.

Uistite sa, Zze vas
komunikator je
zapnuty a umiestneny
priamo nad pumpou.

Aktualizécia
komunikatora moze
byt k dispozicii

v zavislosti od veku
vasho komunikatora.

16



Pokyny pre mobilny ovldada¢ Samsung J3

.
‘e
*e

Ak sa Cisla verzii zhoduju, aktualizécia sa - ="
Uspesne dokoncila a mobilny ovladdac
mobzete pouzivat ako zvycajne.

Skontrolujte, ¢i sa zobrazuju nasledujice .
° Udaje:

a. Version (Verzia): 2.0.3155

b. Communication Manager: 1.0.1325

) i Ak sa niektoré cisla verzii nezhoduju, vratte
c. Patient Data Service: 1.0.947 sa na krok Cast 2: Aktualizacia aplikacii
8¢ T O 77%@ 237 PM a podla potreby znova aktualizujte verzie

INFORMACIE aplikacif.

MOBILNY OVLADAC

Aktualizacia dokoncéena

APLIKACIA

Nazov: Aplikacia myPTM™

Model: A820

Verzia: 2.0.3155

Communication Manager: 1.0.1325
Patient Data Service: 1.0.947
(01)00763000632793(10) 2.0.3155
Informacny kéd funkcie:

MOBILNY OVLADAC

Sériové ¢islo: RFBKC148Q0V
Model: samsung SAMSUNG-SM-J327A
Verzia 0S: Android 7.0

a1

17



Strucné vyhlasenie

Strucné vyhldsenie:
Tento material sa nema povazovat za vylucny zdroj informécii, nenahraddza ani nepotlaca informécie
uvedené v priruckach k zariadeniu.

Upozornujeme, ze uréené poutzitie vyrobku sa moéze lisit v zavislosti od schvéleni v danej
geografickej oblasti.

Podrobné informécie o uréenom pouziti, zdkroku (implantacie), indikéaciach, kontraindikaciach,
varovaniach, bezpecnostnych opatreniach a potenciélnych neziaducich Gcinkoch najdete v prirucke
ku konkrétnemu zariadeniu.

Informécie o zariadeniach kompatibilnych s vySetrenim MRI si precitajte v priruc¢kach k zariadeniam
v Casti venovanej vysetreniu MRI

este pred vykonanim vysetrenia MRI.

Ak je zariadenie opravnené na pouzivanie elektronického nédvodu na pouzitie, ndjdete ho na
webovej lokalite spolo¢nosti Medtronic na adrese manuals.medtronic.com.

Prirucky je mozné zobrazit pomocou aktuélnej verzie ktoréhokolvek Siroko pouzivaného
internetového prehliadaca. Najlepsie vysledky dosiahnete, ak s prehliadacom pouZijete Adobe
Acrobat® Reader.

Vyrobky od spolo¢nosti Medtronic uvedené na trh st v stlade s pravnymi predpismi (ak su
relevantné) o zdravotnickych poméckach. Akékolvek dalsie informécie ziskate od miestneho
zastupcu spolocnosti Medtronic a/alebo na webovych lokalitdch spolo¢nosti Medtronic.

Europe United Kingdom/Ireland
Medotronic International Trading Sarl. Medtronic Limited Building 9
Route du Molliau31 Croxley Park Hatters Lane Watford
Case postale Herts WD18 8WW

CH-1131 Tolochenaz www.medtronic.co.uk
www.medtronic.eu Tel: +44(0)1923 212213 Fax: +44
Tel: +41 (0)21 802 70 00 (0)1923 241004

Fax: +41(0)21 802 79 00
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