
1) Introduzca la URL del sitio web en un 

navegador:                                                                                                                   

https://www.medtronic.com/graftonrecall

• Se le dirigirá a la página de búsqueda de 

número de lote/serie. 

2) Localice el número de lote/serie en la etiqueta 

del producto

3) Introduzca el número de lote/serie en el campo de 

entrada de datos

• Incluya guiones en el número de lote/serie

• Se pueden ingresar múltiples números de 

lote/serie si están separados por comas

4) Pulse el botón "BUSCAR" para ver los resultados

• Una ventana emergente de resultados 

mostrará si algún número de lote o serie 

ingresado se ve afectado por el retiro

• Presione "RESET" para borrar el campo de 

entrada de datos
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